
 

 

Calibração do sensor de pH 
 

 

 

 

Nota: o sensor nunca deve tocar no fundo do recipiente. 

Mergulhar o sensor dentro de uma solução tampão com pH=4 e 

fazer 

b 1:Experiência A:Calibrar 1:pH 2:dois 

pontos 

 

 

 

 

 

 

Quando o écran apresentado ao lado mostrar que o valor da 

diferença de potencial estabiliza, registe o valor 4

Lavar cuidadosamente o sensor com água desionizada e limpar 

com papel absorvente macio. Colocar o sensor dentro de uma 

outra solução Tampão de pH = 10 e quando o valor da diferença 

de potencial estabilizar registar o valor 10. 

 

 

 


